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SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMAGENES y PACS.
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ANEXO |

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ALQUILER DE
SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMAGENES y PACS.

RENGLON 01: 1 (UN) Alquiler de sistema de digitalizacion de imagenes indirecto (CR)

de imagenes radiolégicas, mamograficas e imagenes de gran longitud (Espinografia)

para equipos de rayos convencionales compuesto por digitalizador CR con estacion de

trabajo, impresora laser seca para placas, segun las siguientes especificaciones:

. e Digitalizador CR apto para radiografia, mamografia en alta resolucion e
imagenes de gran longitud (Espinografia). Las imagenes generadas deberan
cumplir con el estandar DICOM para poder ser enviadas a un PACS y a una
impresora en forma automatica El software de esta estacion debera permitir
crear y modificar los filtros de imagenes, los cuales permitiran obtener la mejor
calidad de imagen proveniente de diferentes equipos de rayos X. La interfaz de
usuario debera ser sencilla y de facil manejo y debera permitir la rotacion,
sefializacion, previsualizacién y envio, entre otras herramientas. Deberan
mantener actualizados software y firmware a las Gltimas versiones en uso con el
fin de brindar la mejor calidad de imagen,

e Licencias para adquisicion y procesamiento de imagenes radiolégicas,

mamograficas e imagenes de gran longitud (Espinografia).

¢ Debe incluir los siguientes chasis compatibles con sistemas bucky estandar.
Radiolégicos
o 6 Chasis - 35x43 cm
o 2 Chasis - 35x35cm
o 4 Chasis - 24x30cm
o 2 Chasis - 18x24cm
o 1 Chasis de espinograma 35x 84cm.
Mamograficos
o 4 Chasis - 18x24cm.
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e Impresora laser seca con resolucion superior a 500DPI DICOM, apta para
impresion de mamografias y radiografia. Conectividad Ethernet - Dicom. Se

debera proveer las siguientes medidas de bandejas como minimo:

o 1 Bandeja 8"x10”

e El sistema debe estar aprobado por la ANMAT Y FDA para su uso en radiologia
y mamografia.

o La empresa proveedora sera la encargada de instalar, configurar y optimizar los
equipos para lograr la imagen deseada por el area de diagnéstico por imagenes,
lo cual debera ser realizado por personal capacitado en aplicaciones tanto para
imagenes radiologicas como mamograficas e imagenes de gran longitud

(Espinografia).

e La empresa proveedora sera la encargada de capacitar al personal del hospital

acerca del uso del equipamiento.

e La empresa proveedora debera asumir todos los costos de mantenimiento y
reparacion de los equipos tanto de repuestos, mano de obra o cualquier otro
gasto que surgiera durante la vigencia del contrato, respondiendo a los reclamos
realizados dentro de las 24hs, con servicio técnico en la provincia de Mendoza.

Brindando los datos de contacto y modalidad en la cual realizar reclamos.

RENGLON 02: 1 (UN) Sistema PACS de gestion y distribucion de imagenes DICOM

basado en sistema WEB, permitiendo el acceso a las imagenes dentro de la intranet

del hospital y plataforma de acceso WEB donde Paciente — Medico Solicitante pueda
acceder a los estudios e informes via URL con visualizador de imagenes incorporado
que permita utilizar las herramientas minimas de visualizacién (zoom, rotar, contraste,
etc.) y herramientas suficientes para la visualizacion y el diagndstico de las imagenes
médicas. En caso de ser necesario se debera transferir las imagenes y la base de
datos desde el PACS existente al nuevo sistema contratado. Debera permitir la
visualizacién de las imagenes desde los consultorios, compatible con sistemas

operativos vigentes con accesos simultaneos sin limites. Deberéa contar con un sistema

de generacion de claves para el acceso seguro del paciente a sus datos. Se debera
A
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proveer el software necesario para el correcto funcionamiento del sistema (software,
licencias necesarias, etc.). Debera contar con un sistema de grabacion de imagenes en
CD/DVD con visualizador DICOM autoejecutable incorporado. El sistema debera
contemplar las siguientes modalidades Rx, Espinografia, Mamografia, Densitometria, 2
Ecografos DICOM, Tomégrafo. Ademas deberd contar con Worklist el cual debera
vincularse al sistema de gestion hospitalaria. Deberd contar con un sistema de
grabacion de audio integrado. Deberan mantener actualizados software y firmware a
las Ultimas versiones en uso con el fin de brindar la mejor calidad de imagen, La
empresa proveedora debera asumir todos los costos de mantenimiento backup
redundancia, etc del software, ademas de contar con un backup de la base de datos de
pacientes e imagenes en la nube. Debera responder a los reclamos realizados dentro
de las 24hs, con servicio técnico en la provincia de Mendoza. Brindando los datos de

contacto y modalidad en la cual realizar reclamos.

Ante cualquier consulta: comunicarse al telf. 261 413-5000 int. 1716, Bioing. Matias
Papini_- Hospital Universitario~-UNCUYO, o via correo electrénico al siguiente Mail:
matiaspapini@gmail.com

Todas las especificaciones técnicas, medidas y valores indicados en este pliego,
se detallan solamente a modo de referencia o ejemplo indicativo no siendo en ningun
caso condicion excluyente para ninguna de las ofertas realizadas por las distintas
empresas.

La Comision de Adjudicacion se reserva el derecho de evaluar todas las ofertas
presentadas y decidir la misma en funcién de distintos criterios y no exclusivamente
por factores econémicos.




