
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARTICULARES PARA LA 

AQUISICIÓN DE  EQUIPAMIENTO PARA ESTERILIZACIÓN 

HOSPITAL UNIVERSITARIO – Segundo llamado. 

 

Renglón 1: 1 (UNO) Esterilizador por vapor de agua a presión autoclave clase B con pre-vacio y 

post -vacio con ciclo de secado para la esterilización del material quirúrgico capacidad 160L aprox, 

cámara de esterilización construido en acero inoxidable, control digital de temperatura y presión con 

sistema de registro de ciclo con impresión de comprobante del mismo o permitir la descarga de los 

datos de los ciclos mediante dispositivos USB. Preferentemente sonda de temperatura PT100 con 

resolución de 0.1ºC , Ciclos preconfigurados para el procesamiento de materiales textiles 134º - 

termolábiles 121º - material quirúrgico 134º ciclos de pruebas para test de DowieDick, prueba de 

hermeticidad,  deberá contar con 2 bandejas internas para la correcta colocación del material a 

esterilizar permitiendo el flujo de vapor saturado dentro de la cámara,  deberá proveer requisitos de 

preinstalación y planos  detallados de la ubicación y servicios necesarios una vez adjudicado el 

equipo.  

 

Renglón 2: 1 (UN) Carro De Transporte Acero Inoxidable ANSI 304 pulido sanitario  plano superior 

tipo bandeja, 2 bandejas interiores con puertas de abrir, ruedas de nylon y asa de empuje 

 

Condiciones Generales: Todo el equipamiento médico deberá tener Aprobación de ANMAT, deberá 

entregar manuales de usuario y técnicos en caso de corresponder, Plazo de entrega 30dias,  Todas 

las especificaciones técnicas, medidas y valores indicados en este pliego, se detallan solamente a 

modo de referencia o ejemplo indicativo no siendo en ningún caso condición excluyente para 

ninguna de las ofertas realizadas por las distintas empresas. 
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